附件1
浙江省非公立医疗机构乙类大型医用设备申请配置技术评估标准
（国产医用磁共振成像设备） (征求意见稿）
一、申请配置设备的范围
国产临床科研型（1.5T）医用磁共振成像设备（MRI）。
二、申请配置设备的对象
（一）二级甲等及以上非公立综合医院、中医医院（中西医结合医院）；
（二）二级甲等及以上非公立肿瘤医院、心血管医院、儿童医院、妇产科医院、精神病医院等专科医院；
（三）相关学科临床和科研水平达到二级甲等医疗机构同等水平的医疗机构。
三、申请配置设备的必备条件
（一）具有卫生行政部门核准登记的相应诊疗科目；
（二）具备完善的医疗质量控制和保障体系；
（三）依法申请配置使用大型医用设备，近三年没有发生违规配置使用大型医用设备的记录。
四、申请配置使用大型医用设备的非公立医院应满足
（一）开放床位，综合性医院150张以上；专科医院100张以上；
（二）年门急诊人次，综合性医院15万人次以上；专科医院10万人次以上；
（三）年出院病人数，综合性医院5千人次；专科医院2千人次；
（四）大型医用设备的使用场地、环境防护、辅助用房和设施符合相关设备的使用要求和相关法规的规定；
（五）配备较强的使用人员力量，人员持证上岗并达到规定要求；
（六）具有完善的诊疗质量保证体系，管理制度健全，确保大型医用设备的应用质量。
五、申请配置设备的评估标准评分表
	评估
项目
	评估内容
	评估要求与方法
	分值
	备注
	得分

	1.工作量评价
 
	开放床位
	综合性医院150张，每减少10张，扣1分；
专科医院100张，每减少10张，扣1.5分；
	15
	新建医院分值调整为45分，综合性医院每减少10张扣3分，专科医院每减少10张扣4.5分。（新建医院床位数以卫生行政部门核发处于有效期内的设置医疗机构批准书认定）。
新建医院设备安装完毕实行新装设备验收制度。
	

	
	年门急诊
人次
	综合性医院150000人次，每减少10000人次，扣1分；
专科医院100000人次，每减少10000人次， 扣1.5分 ；
（新建医院不适用）
	15
	
	

	
	年出院病
人次
	综合性医院5000人次，每减少100人次，扣0.3分；
专科医院2000人次，每减少100人次，扣0.75分；
（新建医院不适用）
	15
	
	

	
	使用环境
	符合得5分，基本符合1-3分，不符合不得分。
	5
	
	

	2.设备应用能力评价
	人员上岗证
	配置MRI或CT：具有医师和技师上岗证的工作人员各2人，不达标不得分，（CT上岗证不能替代MRI上岗证 ），医师上岗证必须有1人为本院在职人员，技师上岗证必须为本院在职人员，缺少不得分。
	25
	医师多点执业连续完整时间可认定
	

	
	学科医技
人员
	放射科中高级职称2人（必须有1名高级职称医师，无高级职称医师扣15分）；每减少1人，扣10分。
	20
	医师多点执业连续完整时间可认定
	

	4.院内设备管理评价
	建立内部设备管理制度
	制度不完善的，扣1分；没有相应制度的，扣2分。
	5
	
	


说明：本标准所称综合性医院包括（综合医院、中医医院、中西医结合医院）。
